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Desafio calculo LIO en MIOPES altos

Error Rx residual <0.50D <1.00D

Ojo estandar (1) 75% 95%
Miope magno (2) 56% 73%

« Tendencia relacion lineal: Hiperm.postop.---ALX
« Ajuste empirico hacia la miopia (-1,-2d.)

(1) Aristodemou P et al. J Cataract Refract Surg. 2011 ;37(1):63-71.
(2) Bang S, et al. Ophthalmology. 2011;118(3):503-6.
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FUENTES DE ERROR

* 1.Medida de Long.Axial .
* Seleccion de la formula

e Seleccion lente y constantes.



BIOMETRIA OPTICA(iol master-lenstar)

* Mejor resolucion de la luz infraroja.
* Medida distancia vertex corneal- Ep. Pig.

* Buena repetibilidad-acuerdo.Explorador.

(3) Peiyang Shen. J Cataract Refract Surg 2013;39:180-187
(4) Miguel Faria Ribeiro. J Optom. 2014,07:75-8.



| |IOL Master medida erronea AXL i

CALIBRACION IOL Master: ierror en el algoritmo de conversion!
iVITREO LICUADO, I.R. diferente!(5)(6)

Holladay1 2-center optimized AL =
0.8814 x IOLMaster AL + 2.8701
Haigis 2-center optimized AL =
0.9621 x IOLMaster AL + 0.6763
€ Formula de correccidn por regresion (wangkocH). (7) | SRK/T 2-center optimized AL =
0.8981 x IOLMaster AL + 2.5637
Hoffer Q 2-center optimized AL =
0.8776 x 10LMaster AL + 2.9269

(5) Haigis W.. Graefe’s Arch Clin Exp Ophthalmol 2000; 238:765-773
(6) Miguel Faria Ribeiro. J Optom. 2014,07:75-8.
(7) Wang L et al. J Cataract Refract Surg. 2011 nov;37(11):2018-27



FUENTES DE ERROR

* Medida de Long.Axial .
e 2.Seleccion de la formula

* Seleccion lente y constantes.



2 CENTROS (2009)
101 0JOS

L.AXIAL >27mm
Diferentes lios de
baja potencia.




2 CENTROS (2009)
101 0JOS

L.AXIAL >27mm
Diferentes lios de
baja potencia.

e 89%: +1d.




MAE asociado a cada formula en cada qrupo de LIO
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Error de la férmula para grupo 1 (LA 27-30 mm)
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(8)Terzi E. ) Cataract Refract Surg 2009;35:1181-89.




MAE asociado a cada formula en cada qrupo de LIO

Error de la férmula para grupo 2 (LA >30 mm)
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(8)Terzi E. ) Cataract Refract Surg 2009;35:1181-89.
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Error de la férmula para grupo 1 (LA 27-30 mm)




FUENTES DE ERROR

* 3. Seleccidn lente y constantes.




Geometria(menisco) /Constantes(ULIB)

(]
cornea : retina
— ¥ —>

5D 0D

Alcon MA60OMA (+diopters) A=118.9 a0=5.92 al1=0.40 a2=0.10
pACD=15.94 sf=10.35 A=126.7 A=118.9

Alcon MA60OMA (-diopters) A=118.9 a0=-4.00 al=0.40 a2=0.10

pACD=-5.25 sf=-6.82 A=103.8 A=119,2

(9) Haigis W. J Cataract Refract Surg 2009 may;35(5):906—11
(10)Petermeier K. J Cataract Refract Surg 2009;35:1575-1581.
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Utilizar BIOMETRO OPTICO.

Formulas adecuadas.

Lios baja potencia MAGOMA Acrysof.
Ajustar Constantes(ULIB).

Personalizar( 50) SRK-T, HOLL.1 (200)
HAIGIS.

Optimizar Long. Axial (Wang-Koch).

ALX>30mm------ Ajustar AL en Holladay 1/Haigis




